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DEL  RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
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OGGETTO: Acquisto di un ecotomografo IE33 per la S.C.Cardiologia-Sezione di ecocardiografia.  (€ 
13.950,70) CIG. YCD2D3F283  

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

 

dott. Giovanni Maria Coloni, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
dott. Giovanni Maria Coloni 

 
Trieste, 10/07/2020 
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OGGETTO: Acquisto di un ecotomografo IE33 per la S.C.Cardiologia-Sezione di ecocardiografia. 

 (€ 13.950,70) CIG. YCD2D3F283 

 
 
 

Premesso che il Responsabile della S.S.Manutenzioni-S.C.Ingegneria Clinica, dott. Fabio 

Quargnali, con nota Prot. 2470 dd. 29.06.2020 aveva relazionato in merito all’acquisto di un 

ecotomografo IE33 in sostituzione di un apparecchiatura dello stesso modello in dotazione alla 

S.C.Cardiologia evidenziando quanto segue: 

 

• Nel corso del 2018 l’ecotomografo Philips IE 33, in dotazione alla sezione di ecocardiografia 

della S.C.Cardiologia dal febbraio 2005, aveva iniziato a manifestare blocchi del sistema in fase 

d’avvio e malfunzionamenti del tutto casuali e molto sporadici; 

• A seguito della verifica, da parte della S.C.Ingegneria Clinica, dei problemi, ripetutamente 

segnalati dal reparto, dall’analisi degli error log e constatata l’impossibilità di eliminare i 

malfunzionamenti, è stato richiesto l’intervento tecnico della ditta Philips in qualità di 

produttrice dell’attrezzatura; 

• Il preventivo prodotto a dicembre 2018 dalla ditta Philips, dopo le ricerche del guasto, accettato 

dall’ASUITS, ammontava a € 11.435,00; 

• L’apparecchiatura, rientrata in sede nel marzo del 2019, aveva nuovamente manifestato blocchi 

di sistema per cui la ditta aveva, dapprima, effettuato diversi interventi in garanzia in loco ed in 

seguito, ad aprile 2020, rinviato la stessa, in laboratorio a Milano; 

• In data 8 maggio 2020 la ditta Philips comunicava che nonostante i molteplici tentativi e 

sostituzioni di parti di ricambio non era stato possibile individuare la causa del 

malfunzionamento dell’ecotomografo IE33 constatando l’impossibilità di una risoluzione 

definitiva della problematica con conseguente impossibilità di garantire l’affidabilità del 

sistema. Per tali motivi la ditta Philips aveva proposto di sostituire l’ecotomografo con uno del 

medesimo modello datato 2009 avente caratteristiche tecnico/diagnostiche migliorative rispetto 

a quella irreparabile, al costo di € 11.435,00 pari al preventivo proposto a dicembre 2018; 

• La suddetta proposta risulta tecnicamente conveniente in considerazione del fatto che 

l’apparecchiatura fornita sarà supportata fino a tutto il 2023 mentre quella di proprietà è stata 

dichiarata da tempo end of life; dal punto di vista economico, l’offerta risulta congrua stante il 

prezzo di acquisto di una nuova di caratteristiche equivalenti stimabile in €100.000,00;  
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considerato che con Trattativa Diretta N.1348317 è stata formalizzata, sulla piattaforma Mepa 

Consip, la proposta economica predisposta dalla ditta Philips S.p.A. di Milano; 

 

ritenuto, per quanto summenzionato, di affidare la fornitura dell’ecotomografo IE33, in 

sostituzione dell’ecotomografo del medesimo modello matr.02DROW, acquistato nel 2004 ed installato 

nel febbraio 2005, n. introito 100022589, totalmente ammortizzato e privo di valore residuo, alla ditta 

Philips di Milano per una spesa complessiva di € 11.435,00 IVA esclusa; 

 

visto il “Regolamento ASUITS per l'affidamento dei contratti sotto soglia” adottato con decreto 

n. 211 dd. 05/04/2017 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

 

acquisito il parere favorevole del Responsabile della S.S.Manutenzioni-S.C.Ingegneria Clinica, 

dott.Fabio Quargnali 

 

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giovanni Maria 

Coloni, direttore della S.C. Approvvigionamenti e Gestione Servizi; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 
 

di affidare, per i motivi esposti in narrativa del presente atto, a seguito di espletamento di 

Trattativa Diretta sulla piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la 

fornitura dell’ecotomografo IE33, in sostituzione dell’ecotomografo del medesimo modello 

matr.02DROW, acquistato nel 2004 ed installato nel febbraio 2005, n. introito 100022589, totalmente 

ammortizzato e privo di valore residuo, alla ditta Philips S.p.A. Viale Sarca 235-20126 Milano, tel. 02-

38593000, C.F.e P.IVA 00856750153  pec: garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it per una spesa 

di € 13.950,70 (imponibile € 11.435,00 +IVA 22%pari a € 2.515,70). 
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La spesa suddetta farà carico al conto 20400 del bilancio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontina relativo all’esercizio 2020 da rendicontare nel fondo elargizioni Cardiologia. 

 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 

telematico. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

sig.ra Cinzia Torre 

 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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