- - 7
Azienda Sanitaria st ASU Gl 7. | Struttura Complessa
Universitaria 1/% e g ~ | Ingegneria Clinica

Giuliano Isontina ‘ -

‘:»‘\ 'V“fo f':lu? 2 ’5{.‘,.‘11

[ CERTIFICATO DI COLLAUDO

|
ID Ordine 13032 | Data Collaudo: | 13/07/2023
[Codice Apparecchio: } fCRIOA E}od/ce Aggregante: } [ ;
Descrizione: | THERMO FISHER CRYOSTAR NX70 ]
Tipologia Apparecchio: | ERIOSTATO T
Produttore: | THERMO FISHER SHANDON SCIENTIFIC |
Modello: ' CRYOSTAR NX70 ]
Numero di Serie: | [CNX02732304EP |
Fornitore: | [EPREDIA ITALY SRL ]
Codice CIVAB: | CRISHN70 ]
MVumero Introito: \ r f
JQspedale: ‘ Eattinara \
Reparto: 2171 |/S.C. ANATOMIA PATOLOGICA - CATT. ]
"LUbicazione: ! \rP_iastra Piano 1 \

Accessori forniti:

1: | Dati: |
\2: ‘ Eati: j
3: ' Dati: ]
‘4: ‘ Dati: ’
5: | Dati: :]

Controlli Eseguiti:

\Manua/e Operativo:

i @)nsegnato al Reparto

}Manuale Servizio:

\ @Jn Richiesto

\Esito:

Stato |In Uso Giudizio |

Verifica del reparto di regolare fornitura, eseguita da:

Trieste,

Firma del tecnico di S.C. Ing. Clinica
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